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Standardisierung Liaison SARS-CoV-2 TRIMERIC IgG Assay 
 
 
Das National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) hat nun den ersten 
International Standard der WHO für SARS-CoV-2-Immunglobuline veröffentlicht. Durch den 
Einsatz dieses Standards werden Assay-Ergebnisse verschiedener Hersteller vergleichbar, 
sofern identische Klassen von Immunglobulinen mit derselben Antigenspezifität 
nachgewiesen werden. 
 
Die zugeordnete Konzentration des Internationalen Standards ist eine willkürliche Einheit 
von 1000 bindenden Antikörpereinheiten BAU/mL (BAU, Binding Antibody Units).   
 
Die Ergebnisse des LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG Assays werden zukünftig in 
Anlehnung an diesen WHO International Standards angegeben.   
 
Um eine Vergleichbarkeit mit älteren Befunden zu erreichen, können die Messwerte 
entsprechend der Formel mathematisch korrigiert werden:  
 

 
AU/ml * 2,6 = BAU/ml  
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