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Umstellung des Abstrichtupfer-Systems  
 
In den kommenden Wochen werden wir ein neues Abnahmesystem für Abstriche einführen, welches 
alle bisherig genutzten Abstrich-Transportsysteme ersetzen wird. Tupfer-Altbestände können in 
gewohnter Weise aufgebraucht werden.  
Das eSwab-Abnahmesystem (Fa. Copan) ist ein universelles Abstrich- und Transportsystem und 
geeignet zur Stabilisierung aller anspruchsvollen Bakterien oder Viren. Das Set besteht aus einem 
steril verpackten Flockfasertupfer aus Nylon (in dicker oder dünner Ausführung) und einem 
Transportröhrchen mit 1 ml flüssigem Amies-Medium.  
Im Vergleich zu den alten Tupfersystemen wird damit eine deutlich verbesserte Erregeraufnahme  
und Kultivierung der Erreger erreicht. Gleichzeitig ist neben der herkömmlichen Erregeranzucht auch 
der molekularbiologische Erregernachweis (PCR) möglich.  
 

 
Durchführung:  

- Schrauben Sie das Röhrchen mit dem flüssigen Medium auf 
- Streichen Sie die zu untersuchende Stelle in gewohnter Weise mit dem Flockfasertupfer ab 
- Überführen Sie den Tupfer in das Medium 
- Brechen Sie den Tupfer an der vorgesehenen Sollbruchstelle (rote Markierung) ab  
- verschließen Sie das Röhrchen  

 
Hinweise: 
Die Tupfer können wie gewohnt über das Institut für Medizinische Mikrobiologie und 
Krankenhaushygiene oder alternativ über die Abteilung Einkauf bezogen werden. 
 
Wir bitten Sie, die dünnen Tupfer nur gezielt in bestimmten Fachbereichen einzusetzen (Pädiatrie, 
HNO). 
 
Tupfervariante SAP-Nummer Artikel-Nummer Bemerkung 
dick 1000613 480CE Durchlaufartikel 
dünn 1031602 481CE Bestellung auf Anfrage 
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